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Basics über Elektromagnetische Felder

Elektrische Felder werden durch die Haut abgelenkt, Magnetfelder durchdringen 

den Körper und können in Wechselwirkung mit ihm treten

Magnetfelder sind in der Arbeitswelt daher weitaus relevanter als 

elektrische Felder

Magnetfelder werden in Tesla (T) gemessen, praktisch relevante 

Grössenordnungen sind Mikro- (µT) und Minitesla (mT)

Die Suva hat Grenzwerte für den Arbeitsplatz definiert, die auch internationalen 

Standards entsprechen.

Beispiele: Bahnstrom 16,66 HZ: 1500µT  Haushaltsstrom 50Hz: 500µT
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EMF und Implantate

immer mehr  

immer häufiger  
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Aufgabe: "...besondere Abklärung…"

Suva: MAK-Werte Liste 2015. S. 137: 
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SN-EN Normen 
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Assessment von Pacemaker 
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Prinzipielle Möglichkeiten der 
Beurteilung

Messen

Berechnen

Vergleichen

Aufwand
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Assessment bei Trägern von aktiven 
Implantaten

Mögliche kritische industrielle Arbeitsbereiche, Verfahren und Tätigkeiten:

Grosstechnische Energieerzeugung - Generatorableitungen

Elektrolyse-/Galvanikanlagen

Magnetabscheider

Magnetisieranlagen

Glüh-/Härte-/Vergütungsanlagen

Induktive Wärmeerzeugung

Lichtbogenerzeugung

Lötanlagen

Riss-/Materialprüfanlagen

Widerstandsschweissen

Kondensator-Schweissen
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Assessment bei Trägern von aktiven 
Implantaten

Bei folgenden Geräten und Anlagen für den Gebrauch in Handwerk und 

Haushalt ist eine direkte Annäherung zwischen Implantat und 

Geräteoberfläche zu vermeiden

 Erkennungssysteme und  Warensicherungsanlagen

 Herde, Toaster, Bügeleisen, elektrische Gartengeräte

 Magnethaltesysteme

 Geräte zur Körperpflege, z.B. Elektrorasierer, Fön

 In Fahrzeugen: Anlasser und Lichtmaschinen

 Netzbetriebene Elektrowerkzeuge, z.B. Bohrhämmer, Handkreissäge etc.

 Baumaschinen (Motorengehäuse)



Seite 12

Der wesentliche Schutzmechanismus:
Abstand halten
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> 100 µT < 20 µT
25cm
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Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit!


